Politécnica
Superior

Deteccion automatica de arritmias mediante ~Z2,  Ingenieria en Sonido e Imagen ! Escuela
/

analisis de caracteristicas en Telecomunicacion

INTRODUCCION Y OBJETIVOS

Las arritmias cardiacas suponen una grave amenaza para la persona que las padece y la deteccion de ellas a tiempo puede
contribuir a solucionar un problema de salud importante. El electrocardiograma (ECG) mide indirectamente la actividad eléctrica
del corazon, por ello, es necesario su analisis y procesamiento para el fin de este proyecto.

Los objetivos de este proyecto son: |
 Estudiar los métodos de eliminacion de ruido y elegir el mas adecuado.

« Analizar las senales electrocardiograficas para detectar arritmias. T——— |
« Desarrollar un algoritmo basado en las caracteristicas de las senales. V\lm | (\N

« Realizar pruebas experimentales de las técnicas seleccionadas.

METODOLOGIAY RESULTADOS
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CONCLUSIONES

Los objetivos establecidos se creen alcanzados y los resultados apropiados a pesar de las limitaciones que presentaban las
detecciones de estas arritmias y la dificultad de automatizar un programa de estas caracteristicas. El software es intuitivo,
rapido y de facil manejo, apropiado para ayudar a doctores especializados en el area o incluso estudiantes de Medicina.
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